
ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen! FRAvant toute utilisation, lire 
attentivement les instructions d’emploi. ITLeggere attentamente le 

istruzioni prima dell'uso. ESAntes de usar, lea detenidamente 
las instrucciones de uso.

PROTECTIVE COATING

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
For the prevention of water and saliva contamination to exposed surfaces of 
glass ionomer cements during the first 24 hours after placement.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such
reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a
physician.

DIRECTIONS FOR USE
a) Place the glass ionomer cement according to the manufacturer’s
 instructions.
b) Using a cotton pellet or brush apply GC Fuji VARNISH to all exposed
 glass ionomer and adjacent surfaces.
c) Dry by gently blowing with air syringe.
d) Maintain moisture isolation for 2-3 minutes.
 Note :
 GC Fuji VARNISH is volatile. Close bottle immediately after use.

STORAGE
Store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Shelf life: 3 years from date of manufacture)

PACKAGE
Bottle of 10g (10.4mL)

CAUTION
1. GC Fuji VARNISH is FLAMMABLE. Avoid sources of ignition and do not
 store in direct sunlight.
2. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a
 sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.

Last revised : 01/2009

GC Fuji VARNISH
SCHUTZLACK FÜR GLAS IONOMER ZEMENT FÜLLUNGEN

Nur zum Gebrauch durch den Zahnarzt für die empfohlenen Indikationen.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN
Zur Verhinderung von Wasser- oder Speichelkontamination freiliegender 
Glas Ionomer Zement Flächen während der ersten 24 Stunden nach
dem Plazieren.

GEGENINDIKATIONEN
In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen 
auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen 
und einen Arzt aufsuchen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
a) Den Glas Ionomer Zement nach Vorschrift des Herstellers plazieren.
b) Mit einem Baumwollpellet oder Pinsel GC Fuji VARNISH auf den
 freiliegenden Glas Ionomer Zement und die angrenzenden Bereiche
 auftragen.
c) Im leichten Luftstrom trocknen.
d) Für 2-3 min gegen Feuchtigkeit schützen.
 HINWEIS :
 GC Fuji VARNISH ist flüchtig. Flasche sofort nach Gebrauch
 verschließen.

LAGERUNG
Aufbewahren bei Temperaturen zwischen 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum)

PACKUNG
Flasche mit 10g (10,4mL)

ACHTUNG
1. GC Fuji VARNISH ist ENTZÜNDLICH. Vor Hitzequellen fernhalten, nicht
 im direkten Sonnenlicht lagern.
2. Bei Kontakt mit oralem Gewebe oder Haut sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Schwamm oder Baumwolle entfernen. Gründlich mit Wasser
 spülen.
3. Im Falle eines Augenkontaktes, sofort mit Wasser spülen und einen Arzt
 aufsuchen.

Zuletzt aktualisiert : 01/2009

GC Fuji VARNISH
VERRNIS PROTECTEUR

Ce produit est réservé à l’Art dentaire selon les recommandations 
d’utilisations.

INDICATIONS
En prévention de toute contamination par l’eau ou la salive des surfaces des 
C.V.I. exposées pendant les 24 heures qui suivent le placement.

CONTRE-INDICATIONS
Dans de rares cas ce produit peut entraîner des réactions chez certaines 
personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

UTILISATION-MODE D’EMPLOI
a) Placer le Ciment Verre-Ionomère selon les instructions du fabricant.
b) Appliquer GC Fuji VARNISH avec une boulette de coton ou une brosse
 sur toute la surface du Verre-Ionomère et sur les surfaces adjacentes.
c) Sécher doucement avec une seringue à air.
d) Isoler de l’humidité pendant 2-3 minutes.
 Note :
 Bien reboucher le flacon après utilisation.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit frais et à l’abri de la lumière
(température 4-25°C - 39,2-77,0°F)
(Péremption: 3 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT
Flacon de 10g (10,4 mL)

PRECAUTIONS D’EMPLOI
1. GC Fuji VARNISH est inflammable. Ne pas l’exposer aux rayons du
 soleil.
2. En cas de contact avec la muqueuse buccale ou la peau, retirer
 immédiatement avec une éponge ou un coton imbibé d’alcool. Rincer à
 l’eau.
3. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau et
 consulter un médecin.

Dernière mise à jour : 01/2009

GC Fuji VARNISH
RIVESTIMENTO PROTETTIVO

Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso da parte del personale 
odontoiatrico qualificato, limitatamente alla gamma di applicazioni sotto 
riportata.

INDICAZIONI
Prevenzione della contaminazione da parte di acqua e saliva delle superfici 
esposte dei cementi vetroionomerici durante le prime 24 ore 
dall’applicazione.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. 
Se si verificano simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare 
un medico.

ISTRUZIONI PER L’USO
a) Applicare il cemento vetroionomerico seguendo le istruzioni del
 produttore.
b) Con l’aiuto di un batuffolo di cotone o di un pennellino, applicare GC Fuji
 VARNISH su tutte le superfici esposte del vetroionomero e sulle superfici
 adiacenti.
c) Asciugare delicatamente con l’aria compressa.
d) Mantenere l’isolamento dall’umidità per 2-3 minuti.
 Nota :
 GC Fuji VARNISH è volatile. Richiudere il flacone subito dopo l’uso.

CONSERVAZIONE
Conservare alla temperatura di 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Data di scadenza : 3 anni dalla data di produzione)

CONFEZIONI
Flacone da 10g (10,4mL)

AVVERTENZE
1. GC Fuji VARNISH è INFIAMMABILE. Evitare fonti di ignizione e non
 esporre alla luce solare diretta.
2. In caso di contatto con il tessuto orale o con la pelle, eliminare
 immediatamente il prodotto con una spugna o con cotone idrofilo
 imbevuto d’alcol. Sciacquare con acqua.
3. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua
 e consultare un medico.

Ultima revisione : 01/2009

CAPA PROTECTORA

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las indicaciones 
recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS
Para prevenir la contaminación por agua y saliva de las superficies de 
cementos de ionómero de vidrio expuestas durante las 24 horas siguientes 
a la colocación.

CONTRAINDICACIONES
En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. 
Si se experimenta alguna reacción, suspenda el uso del producto y diríjase 
al médico. 

INSTRUCCIONES DE USO
a) Coloque el cemento de ionómero de vidrio siguiendo las instrucciones del
 fabricante. 
b) Usando una bolita de algodón o pincel, aplique GC Fuji VARNISH a la
 totalidad de superficies expuestas al ionómero de vidrio y adyacentes.
c) Seque soplando suavemente con una jeringa de aire.
d) Mantenga aislado de la humedad durante 2-3 minutos.
 Nota:
 GC Fuji VARNISH es volátil. Cierre la botella inmediatamente después de
 su uso. 

ALMACENADO
Almacene a temperatura entre 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Caducidad: 3 años desde la fecha de fabricación)

PRESENTACIÓN
Botella de 10 g (10,4mL)

PRECAUCIONES
1. GC Fuji VARNISH es INFLAMABLE. Evite fuentes de ignición no lo
 exponga a la luz directa del sol.
2. En caso de contacto con los tejidos orales o la piel, retire inmediatamente
 con una esponja o algodón empapado en alcohol. Aclare con agua. 
3. En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente con agua y
 busque atención médica.

Última revisión : 01/2009

 

GC Fuji VARNISH GC Fuji VARNISH

1-3-3 Kachigawa-cho, Kasugai, Aichi 486-0945, Japan

MANUFACTURED by
GC ASAHI CORP.

DISTRIBUTED by
 GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

PRINTED IN JAPAN

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.   
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729
TEL: +65 6546 7588

　          : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, 
B-3001 Leuven, Belgium    TEL: +32 16 74 10 00



ELΠριν από τη χρήση παρακαλούμε 
διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσηςNLLees voor gebruik zorgvuldig 

de gebruiksaanwijzing. SVLäs bruksanvisningen
noggrant före användning.DALæs brugsanvisningen

omhyggeligt igennem før brug.
Antes de utilizar, leia cuidadosamente as 
instruções de utilização. PT

GC Fuji VARNISH GC Fuji VARNISH GC Fuji VARNISH GC Fuji VARNISH GC Fuji VARNISH
BESCHERMENDE COATING

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig 
gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN
Ter bescherming van het oppervlak van glasionomeercementen tegen 
water en speeksel-contaminatie gedurende de eerste 24 uur na plaatsing.

CONTRA-INDICATION
In enkele zeldzame gevallen kan het product bij bepaalde personen
overgevoeligheid veroorzaken. Indien dergelijke reacties optreden, gebruik 
het product dan niet langer en raadpleeg een arts.

GEBRUIKSAANWIJZING
a) Breng het glasionomeercement aan volgens de bijbehorende
 gebruiksaanwijzing. 
b) Met een wattenbolletje of een penseel wordt GC Fuji VARNISH
 aangebracht op het oppervlak van het cement en op het aangrenzende
 weefsel.
c) Maak het droog door zachtjes met de luchtspuit te blazen.
d) Handhaaf de isolatie tegen vocht gedurende 2-3 minuten.
 OPMERKING :
 GC Fuji VARNISH is vluchtig. Sluit onmiddellijk na gebruik het flesje.

OPSLAG
Bewaar bij een temperatuur van 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Houdbaarheid: 3 jaar vanaf de datum van fabricage)

VERPAKKING
Flesje met 10g (10,4 mL)

WAARSCHUWING
1. GC Fuji VARNISH is ONTVLAMBAAR. Vermijd ontstekingsbronnen en
 bewaar het niet in direct zonlicht.
2. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, het gemorste
 materiaal onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet
 gedrenkt in alcohol, daarna spoelen met water.
3. In geval van contact met de ogen, deze onmiddellijk spoelen met water
 en medisch advies inwinnen.

Laatste herziening : 01/2009

BESKYTTELSESLAK

Udelukkende til benyttelse af tandlæger til de i denne brugsanvisning 
beskrevne indikationer.

INDIKATIONER
Til beskyttelse mod vand- og salivkontamination af overfladen på 
glasionomerfyldninger i de første 24 timer efter fyldning.

KONTRAINDIKATIONER
I sjældne tilfælde kan materialet afstedkomme allergiske reaktioner hos
nogle personer. Iagttages allergiske reaktioner anbefales det ikke 
yderligere at bruge produktet og en læge kan evt. opsøges.

BRUGSANVISNING
a) Placer glasinomerfyldningen efter fabrikantens anvisninger.
b) Med en pellet eller pensel appliceres GC Fuji VARNISH på alle
 eksponerede glasionomer-og tilstødende flader.
c) Tørblæs forsigtigt.
d) Oprethold tørlægning i 2-3 minutter.
 BEMÆRK :
 GC Fuji VARNISH er en flygtig væske. Luk flasken omhyggeligt
 umiddelbart efter brug.

OPBEVARING
Materialet opbevares ved stuetemperatur (4 -25°C)
(Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato)

PAKNING
Flaske med 10g (10,4mL)

BEMÆRK
1. GC Fuji VARNISH er letantændelig. Undgå antændelseskilder og
 opbevar ikke i direkte sollys.
2. Såfremt materialet kommer i direkte kontakt med bløddele eller hud,
 fjernes det hurtigst muligt med en pellet vædet i alkohol. Skyl efter med
 vand.
3. Ved kontakt med øjnene, skyl med rigeligt vand og søg lægehjælp.

Sidst revideret : 01/2009

SKYDDSLACK

Denna produkt skall användas endast av därtill auktoriserad personal, och 
endast för de applikationer som beskrivs i denna bruksanvisning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
För att förebygga kontamination av vatten och saliv på exponerade 
glasjonomerytor under de första 24 timmarna efter insereringen.

KONTRAINDIKATIONER
I sällsynta fall kan produkten framkalla allergi hos känsliga personer. 
Ifall sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användningen av produkten 
och remitera till läkare.

BRUKSANVISNING
a) Placera glasjonomercementet enligt fabrikantens anvisning.
b) Med en bomullspellet eller pensel appliceras GC Fuji VARNISH på alla
 glasjonomer-och angränsande ytor.
c) Torka försiktigt med tryckluft.
d) Behåll fuktisoleringen i 2-3 minuter.
 OBS!
 GC Fuji VARNISH är lättflyktigt. Efter användning tillsluts flaskan
 noggrant.

FÖRVARING
Materialet skall förvaras vid rumstemperatur (4-25°C).
(Lagringstid: 3 år från tillverkningsdatum)

FÖRPACKNING
Flaska med 10g (10,4mL)

NOTERA
1. GC Fuji VARNISH är lättantändligt. Undvik öppen låga eller annat som
 kan orsaka antändning och förvara ej i direkt solljus.
2. Ifall materialet kommer i direkt kontakt med mjukvävnad eller hud,
 avlägsna det genast med en pellet dränkt i alkohol. Spola med vatten.
3. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och remittera till läkare.

Reviderad senast : 01/2009

REVESTIMENTO PROTECTOR

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as indicações 
recomendadas.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS
Prevenção da contaminação das superfícies expostas dos ionómeros de vidro 
com água e saliva durante as primeiras 24 horas após a aplicação.

CONTRA-INDICAÇÕES
Em casos raros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade nalgumas 
pessoas. Caso se observem reacções desse género, interrompa o uso do 
produto e consulte um médico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
a) Aplicar o ionómero de vidro de acordo com as instruções do fabricante.
b) Com uma bola de algodão ou um pincel, aplicar o verniz GC Fuji VARNISH
 sobre todas as superfícies de ionómero de vidro exposto e zonas
 adjacentes.
c) Secar com um jacto suave da seringa de ar.
d) Manter isolado da humidade durante 2-3 minutos.
 Nota:
 GC Fuji VARNISH é volátil. Fechar o frasco imediatamente depois de usar.

ARMAZENAMENTO
Conserve à temperatura de 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico.)

EMBALAGEM
Garrafa com 10g (10,4mL)

CUIDADO
1. GC Fuji VARNISH é INFLAMÁVEL. Evite a proximidade de fontes de
 ignição e mantenha protegido da luz directa do sol.
2. Em caso de contacto com o tecido oral ou pele, retire imediatamente com
 uma esponja ou algodão embebido em álcool. Lave com água.
3. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e
 consulte o médico.

Última revisão : 01/2009

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Για την αποφυγή επιμόλυνσης από το νερό και το σάλιο των εκτεθειμένων 
υαλοϊονομερών κονιών κατά τις πρώτες 24 ώρες από την τοποθέτησή τους.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία σε 
κάποια άτομα. Αν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις, διακόψτε τη χρήση του 
προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
α) Τοποθετήστε την υαλοϊονομερή κονία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του
 κατασκευαστή.
β) Με βύσμα βάμβακος ή ειδικό βουρτσάκι εφαρμογής τοποθετήστε τον
 παράγοντα GC Fuji VARNISH σε όλες τις εκτεθειμένες επιφάνειες της
 υαλοϊονομερούς κονίας καθώς και στις παρακείμενες.
γ) Στεγνώστε φυσώντας ελαφρά με τη αεροσύριγγα.
δ) Διατηρήστε την απομόνωση από την υγρασία στη περιοχή για 2-3 λεπτά.
 Σημείωση :
 Ο παράγοντας GC Fuji VARNISH είναι πτητικός. Κλείστε το μπουκαλάκι
 αμέσως μετά τη χρήση.

ΦΥΛΑΞΗ
Φυλάξτε το υλικό σε θερμοκρασία 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκαλάκι των 10g (10,4mL)

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Ο παράγοντας GC Fuji VARNISH είναι ΕΥΦΛΕΚΤΟΣ. Αποφύγετε πηγές
 ανάφλεξης και μην φυλάσετε το υλικό σε άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
2. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με το βλεννογόνο του στόματος ή το
 δέρμα αφαιρέστε το αμέσως με βαμβάκι ή γάζα εμποτισμένη σε
 οινόπνευμα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
3. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε με άφθονο
 νερό και αναζητείστε ιατρική συμβουλή.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 01/2009
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左右 594×天地 180mm

ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use.

Преди употреба, внимателно 
прочетете инструкциите за употреба. BG Před použitím si pečlivě přečtěte návod 

k použití. CS Prije uporabe pažljivo pročitati upute za 
uporabu. HR HUHasználat előtt az útmutatót 

olvassa el figyelmesen!
Внимательно прочитайте инструкцию 
перед применением. RUPLPrzed użyciem przeczytaj uważnie 

instrukcję stosowania. ROÎnainte de utilizare, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de folosire.
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PROTECTIVE COATING

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
For the prevention of water and saliva contamination to exposed surfaces of 
glass ionomer cements during the first 24 hours after placement.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such
reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a
physician.

DIRECTIONS FOR USE
a) Place the glass ionomer cement according to the manufacturer’s
 instructions.
b) Using a cotton pellet or brush apply GC Fuji VARNISH to all exposed
 glass ionomer and adjacent surfaces.
c) Dry by gently blowing with air syringe.
d) Maintain moisture isolation for 2-3 minutes.
 Note :
 GC Fuji VARNISH is volatile. Close bottle immediately after use.

STORAGE
Store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Shelf life: 3 years from date of manufacture)

PACKAGE
Bottle of 10g (10.4mL)

CAUTION
1. GC Fuji VARNISH is FLAMMABLE. Avoid sources of ignition and do not
 store in direct sunlight.
2. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a
 sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.

Last revised : 01/2010

GC Fuji VARNISH
ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
За предотвратяване на замърсяване с вода и слюнка на откритите 
повърхности на глас-йономерните цименти през първите 24 часа след 
поставянето им.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност 
при някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на 
продукта и потърсете лекарска помощ.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
a) Поставете глас-йономерния цимент съгласно инструкциите на
 производителя.
б) Като използвате памучен тупфер или четка, нанесете GC Fuji
 VARNISH върху всички изложени глас-йономерни и околни
 повърхности.
в) Подсушете с лека въздушна струя.
г)  Поддържайте изолация за 2-3 минути.
 Забележка:
 GC Fuji VARNISH е летлив. Затваряйте бутилката веднага след
 употреба.

СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте при температура 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Срок за съхранение: 3 години от датата на производство)

ОПАКОВКА
Бутилка от 10g (10.4mL)

ВНИМАНИЕ
1. GC Fuji VARNISH е ВЪЗПЛАМЕНИМ. Избягвайте източници на искри
 и не съхранявайте на пряка слънчева светлина.
2. В случай на контакт с оралните тъкани или кожата, премахнете
 веднага с гъбичка или памучен тупфер, напоени в алкохол.
 Промийте с вода. 
3. В случай на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете
 медицинска помощ.

Последна редакция : 01/2010 

GC Fuji VARNISH
OCHRANNÝ LAK

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
Ochrana odkrytých ploch skloionomerních cementů před kontaminací vodou 
a slinami během prvních 24 hodin od umístění.

KONTRAINDIKACE
V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. 
Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a 
vyhledejte lékaře.

NÁVOD K POUŽITÍ
a) Skloionomerní cement aplikujte dle pokynů výrobce.
b) Vatovým tampónem nebo štětcem naneste GC Fuji VARNISH na všechny
 odkryté skloionomerní a přilehlé plochy.
c) Osušte lehkým proudem vzduchu.
d) 2-3 minuty izolujte proti vlhkosti.
 Poznámka:
 GC Fuji VARNISH je prchavý. Lahvičku ihned po použití uzavřete.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte při teplotě 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Trvanlivost: 3 roky od data výroby) 

BALENÍ
Lahvička 10 g (10,4 ml)

UPOZORNĚNÍ
1. GC Fuji VARNISH je HOŘLAVÝ. Chraňte před zápalnými zdroji a
 neskladujte na přímém slunečním světle.
2. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo pokožkou okamžitě otřete
 houbičkou nebo vatovým tampónem. Opláchněte vodou.
3. V případě zasáhnutí očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
 pomoc.

Posledně upravené : 01/2010

GC Fuji VARNISH
ZA SPRIJEČAVANJE KONTAMINACIJE SLINOM I VODOM

Samo za stručnu uporabu kod navedenih indikacija.

PREPORUČENE INDIKACIJE
Za sprječavanje onečišćenja površine staklenoionomernog cementa vodom 
ili slinom tijekom prva 24 sata nakon primjene.

KONTRAINDIKACIJE
U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati preosjetljivost kod 
nekih osoba. U slučaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i 
potražiti liječnika.

UPUTE ZA UPORABU
a) Staklenoionomerni cement primijenite prema uputi proizvođača. 
b) Kuglicom vate ili kistom nanesite GC Fuji VARNISH na sve površine
 staklenoionomernog cementa i rubna područja.
c) Osušiti laganim puhanjem stlačenim zrakom.
d) Izolaciju odražavati sljedeće 2-3 minute.
 Pažnja:
 GC Fuji VARNISH je hlapljiv. Zatvoriti bočicu odmah nakon uporabe.

ČUVANJE
Čuvati na temperaturi od 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje)

PAKIRANJE
Bočica od 10g (10.4 ml)

UPOZORENJE
1. GC Fuji VARNISH je ZAPALJIV. Držati daleko od izvora vatre i čuvati
 dalje od direktne sunčeve svjetlosti.
2. U slučaju dodira s kožom ili sluznicom odmah isprati vodom.
3. U slučaju dodira s očima odmah isprati vodom i potražiti liječnika.

Zadnje izdanje : 01/2010

GC Fuji VARNISH
VÉDŐLAKK

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a 
megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az üvegionomer tömőanyagok behelyezését követő 24 órában 
megakadályozza a védtelen felületek vízzel vagy nyállal való 
szennyeződését.

ELLENJAVALLATOK
A termék egyes személyeken ritkán érzékenységi reakciót válthat ki. 
Amennyiben bármi hasonlót tapasztal, függessze fel a termék használatát 
és páciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
a) Helyezze be az üvegionomer cementet a gyártó előírásainak
 megfelelően.
b) Egy vattagombóc vagy ecset segítségével vigyen fel GC Fuji VARNISH
 védőlakkot az üvegionomer felületére.
c) Enyhe légárammal szárítsa meg.
d) További 2-3 percig zárja el a nedvességtől.
 Megjegyzés:
 A GC Fuji VARNISH illékony anyag. Használat után azonnal zárja vissza
 az üveget.

TÁROLÁS
4-25°C (39,2-77,0°F) hőmérsékleten tárolandó.
(Eltarthatóság: a gyártástól számított 3 év)

KISZERELÉS
10g (10,4ml) üvegben

FIGYELMEZTETÉS
1. A GC Fuji VARNISH GYÚLÉKONY. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól, és ne
 tárolja közvetlen napfényben.
2. Amennyiben az anyag a nyálkahártyára vagy a bőrre kerül, azonnal
 törölje le alkoholba mártott szivaccsal vagy vattadarabbal. Öblítse le
 vízzel.
3.  Amennyiben az anyag a szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel, és
 forduljon szakorvoshoz.

Utoljára módosítva : 01/2010

GC Fuji VARNISH
POWŁOKA OCHRONNA

Wyłącznie do stosowania przez lekarza dentystę według zalecanych 
wskazań.

WSKAZANIA
Do ochrony odsłoniętych powierzchni cementów glasjonomerowych przed 
zanieczyszczeniem wodą i śliną w ciągu pierwszych 24 godzin po nałożeniu 
wypełnienia.

PRZECIWWSKAZANIA
W rzadkich przypadkach, u niektórych osób produkt może wywołać alergię. 
Jeżeli dojdzie do takich reakcji, należy przerwać stosowanie produktu
i skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
a) Nałożyć cement glasjonomerowy zgodnie z instrukcją producenta.
b) Nanieść GC Fuji VARNISH na wszystkie odsłonięte i przyległe
 powierzchnie posługując się wacikiem lub pędzelkiem.
c) Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.
d) Utrzymać izolację wilgoci 2-3 minut.
 Uwaga:
 GC Fuji VARNISH jest lotny. Zamykać butelkę bezpośrednio po użyciu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze 4-25°C. 
(Okres przydatności do użycia: 3 lata od daty produkcji)

OPAKOWANIA
Butelka 10g (10,4mL)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.  GC Fuji VARNISH jest ŁATWOPALNY. Unikać źródeł zapalnych i nie
 przechowywać w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie
 światła słonecznego. 
2.  W przypadku kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej lub skórą,
 niezwłocznie usunąć gąbką lub wacikiem zanurzonymi w alkoholu.
 Spłukać wodą.
3. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać wodą
 i skonsultować się z lekarzem.

Ostatnia aktualizacja : 01/2010

GC Fuji VARNISH
LAC PROTECTOR

A se folosi doar de către medicii stomatologi conform indicaţiilor 
recomandate.

INDICAŢII RECOMANDATE
Pentru prevenirea contaminării cu apă şi salivă a suprafeţelor expuse a 
cimenturilor ionomer de sticlă în primele 24 de ore după aplicare.

CONTRAINDICAŢII
În cazuri rare produsul poate cauza sensibilitate la anumite persoane. Dacă 
apar astfel de reacţii, încetaţi utilizarea produsului şi adresaţi-vă unui medic.

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
a) Aplicaţi cimentul ionomer de sticlă urmând instrucţiunile producătorului.
b) Aplicaţi GC Fuji VARNISH folosind o buletă sau un aplicator pe toate
 suprafeţele expuse ale ionomerului de sticlă şi pe suprafeţele adiacente.
c) Uscaţi blând cu o seringă cu aer.
d) Menţineţi izolarea umidităţii timp de 2-3 minute.
 Notă:
 GC Fuji VARNISH este volatil. Închideţi flaconul imediat după utilizare.

DEPOZITARE
Depozitaţi la temperatura de 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Valabilitate pe raft: 3 ani de la data fabricării).

AMBALARE
Flacon 10g (10.4ml)

ATENŢIE
1. GC Fuji VARNISH este INFLAMABIL. Evitaţi sursele de aprindere şi nu
 depozitaţi în locuri expuse la lumina solară directă.
2. În cazul contactului cu mucoasa sau pielea, îndepărtaţi imediat cu un
 burete sau cu o buletă îmbibate în alcool. Clătiţi energic cu apă.
3. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi consultaţi
 medicul oftalmolog.
 
Revizuit ultima dată : 01/2010

GC Fuji VARNISH

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

Материал предназначен только для профессионального применения в 
соответствии c показаниями, описанными в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для предотвращения попадания воды и слюны на открытые 
поверхности стеклоиономерных цементов в течение первых 24-х часов 
после выполнения реставрации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная 
чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических 
реакций необходимо прекратить использование материала и 
обратиться к врачу соответствующей специализации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
a) Произведите реставрацию стеклоиономерным цементом, следуя
 инструкции производителя.
b) Нанесите GC Fuji VARNISH на все открытые поверхности
 стеклоиономера и прилегающие поверхности с помощью ватного
 тампона или кисти.
c) Просушите, аккуратно обдувая струей воздуха без примесей.
d) Проследите, чтобы следующие 2-3 минуты на поверхность
 материала не попадала влага.
 Примечание:
 GC Fuji VARNISH является летучим соединением. Сразу после
 применения плотно закрывайте флакон.

ХРАНЕНИЕ
Храните при температуре 4-25°С (39.2-77.0°F).
(Срок годности: 3 года от указанной даты производства)

УПАКОВКА
Флакон 10 г (10.4 мл).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. GC Fuji VARNISH является ОГНЕОПАСНЫМ веществом. Храните
 вдали от источников возгорания и избегайте попадания прямых
 солнечных лучей.
2. При попадании материала на слизистые полости рта или на кожу
 немедленно промойте водой пораженные места.
3. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством
 воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.

Последняя редакция : 01/2010

GC Fuji VARNISH
ДЖИ СИ Фуджи ВАРНИШ
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OCHRANNÝ LAK

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
Ochrana odkrytých plôch skloionomérnych cementov pred kontamináciou 
vodou a slinami počas prvých 24 hodín od umiestnenia.

KONTRAINDIKÁCIE
V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. 
Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte 
lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE
a) Skloionomérny cement aplikujte podľa pokynov výrobcu.
b) Vatovým tampónom alebo štetcom naneste GC Fuji VARNISH na všetky
 odkryté skloionomérne a priľahlé plochy.
c) Osušte miernym ofúknutím vzduchovou pištoľou.
d) 2-3 minúty udržiavajte izoláciu pred vlhkosťou.
 Poznámka:
 GC Fuji VARNISH je prchavý. Fľaštičku ihneď po použití uzatvorte.

USKLADNENIE
Skladujte pri teplote 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Trvanlivosť: 3 roky od dátumu výroby) 

BALENIE
Fľaštička 10 g (10,4 ml)

UPOZORNENIE
1. GC Fuji VARNISH je HORĽAVÝ. Chráňte pred zdrojmi zapálenia a
 neskladujte na priamom slnečnom svetle.
2. V prípade zasiahnutia sliznice úst alebo pokožky ihneď odstráňte hubkou
 alebo kúskom vaty namočeným v alkohole. Opláchnite vodou.
3. V prípade zasiahnutia očí ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku
 pomoc.

Naposledy upravené : 01/2010

GC Fuji VARNISH
ZAŠČITNI PREMAZ

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
Preprečevanje kontaminacije izpostavljenih površin steklasto ionomernih 
cementov z vodo in slino v prvih 24 urah.

KONTRAINDIKACIJE
V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. 
V takem primeru prekinite z uporabo in napotite pacienta k zdravniku.

NAVODILA ZA UPORABO
a) Namestite steklasto ionomerni cement po navodilih proizvajalca.
b) S pomočjo vatne kroglice ali čopiča nanesite GC Fuji VARNISH na vse
 izpostavljene steklasto ionomerne in sosednje površine.
c) Osušite, tako da nežno spihate z zračno puhalko.
d) Osušitev pred vlago ohranite še 2-3 minute.
 Navodilo:
 GC Fuji VARNISH hlapi, zato stekleničko zaprite takoj po končani
 uporabi.

SHRANJEVANJE
Shranjujte v hladnem in temnem prostoru 4 - 25˚C (39,2 – 77,0˚F). 
(Uporabnost: 3 leta od datuma izdelave)

PAKIRANJE
Steklenička z 10g (10,4ml).

OPOZORILA
1. GC Fuji VARNISH je VNETLJIV. Izogibajte se virom gorenja in ne
 shranjujte ga na direktni sončni svetlobi.
2. V primeru stika z oralnimi tkivi ali kožo, takoj odstranite z gobico ali vato
 namočeno v alkohol. Sperite z vodo. 
3. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Zadnja izdaja : 01/2010

GC Fuji VARNISH
ZA SPREČAVANJE KONTAMINACIJE SALIVOM I VODOM

Samo za stručnu upotrebu kod navedenih indikacija.

PREPORUČENE INDIKACIJE
Za sprečavanje prljanja površine glasjonomer cementa vodom ili salivom 
tokom prva 24 sata posle primene.

KONTRAINDIKACIJE
U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati preosetljivost kod nekih 
osoba. U slučaju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti 
lekara.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
a) Glasjonomer cement koristite prema uputstvu proizvođača. 
b) Kuglicom vate ili četkicom nanesite GC Fuji VARNISH na sve površine
 glasjonomer cementa i rubna područja.
c) Osušiti laganim mlazom pustera.
d) Obezbediti izolaciju narednih 2-3 minuta.
 Pažnja:
 GC Fuji VARNISH je isparljiv. Zatvoriti bočicu odmah posle upotrebe.

ČUVANJE
Čuvati na temperaturi od 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje)

PAKOVANJE
Bočica od 10g (10.4 ml)

UPOZORENJE
1. GC Fuji VARNISH je ZAPALJIV. Držati daleko od izvora vatre i čuvati
 dalje od direktne sunčeve svetlosti.
2. U slučaju dodira s kožom ili sluzokožom odmah isprati vodom.
3. U slučaju dodira s očima odmah isprati vodom i potražiti lekara.

Poslednja revizija : 01/2010

GC Fuji VARNISH
ЗАХИСНИЙ ЛАК

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що 
описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ
Для попередження потрапляння води чи слини на відкриті поверхні 
склоіономерних цементів у перші 24 години після застосування.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких 
пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання 
матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
а) Внесіть склоіономерний цемент відповідно до інструкцій виробника.
б) Використовуючи ватну кульку або аплікатор нанесіть GC Fuji
 VARNISH на всі відкриті поверхні склоіономерного цементу та
 прилеглі поверхні.
в) Підсушіть, не сильно обдуваючи повітрям.
г) Не допускайте потрапляння вологи на поверхню лаку протягом 2 - 3
 хвилин.
 Примітка:
 GC Fuji VARNISH є летким матеріалом. Закривайте пляшечку
 одразу після використання.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати у прохолодному та темному місці при температурі
4 - 25°C (39,2 - 77,0°F). 
(Термін придатності: 3 роки від дати виробництва)

УПАКОВКА
Пляшечка 10 г (10,4 мл)

УВАГА
1. Захисний лак GC Fuji VARNISH ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ. Уникайте
 джерел відкритого вогню та тримайте подалі від прямих сонячних
 променів.
2. У випадку контакту з тканинами порожнини рота або зі шкірою,
 видаліть матеріал ватним тампоном або серветкою, змоченими у
 спирті. Промийте водою.
3. При потраплянні в очі негайно промийте великою кількістю води та
 зверніться до лікаря.

Останні зміни внесено: 01/2010

GC Fuji VARNISH
KORUYUCU ÖRTÜCÜ

Sadece önerilen durumlarda bir diş hekimi tarafından kullanılabilir.

ÖNERİLEN DURUMLAR
Yerleştirmeden sonraki ilk 24 saat içinde cam iyonomer simanların  su ve 
tükürükle kontaminasyonunu engellemek için

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
Nadir olarak ürün bazı kişilerde duyarlılığa neden olabilir. Böyle bir durumla 
karşılaşılması halinde ürünün kullanımını durdurun ve derhal bir doktora 
danışın.

KULLANIM TALİMATLARI
a) Cam iyonomer simanı üreticinin talimatlarına göre yerleştirin.
b) Bir pamuk topağı veya fırça kullanarak GC Fuji CİLA (VARNISH) ürününü
 tüm açıkta kalan cam iyonomer yüzeylerine ve komşu yüzeylere
 uygulayın.
c) Hava şırıngasıyla hafifçe kurulayın.
d) 2-3 dakika için nem izolasyonunu koruyun.
 Not:
 GC Fuji CİLA (VARNISH) uçucudur. Kullanımdan sonra şişeyi derhal
 kapatın.

SAKLAMA KOŞULLARI
4 - 25°C (39,2-77,0°F) arasındaki bir sıcaklıkta saklayın.
(Raf ömrü: üretim tarihinden itibaren 3 yıl)

PAKET
Şişede 10g (10,4 mL).

UYARI
1. GC Fuji CİLA (VARNISH) ALEV ALABİLİR. Tutuşturucu maddelerden
 uzak tutun ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
2. Ağız dokusuna veya deriye temas etmesi durumunda derhal alkolle
 ıslatılmış bir süngerle veya pamukla temizleyin. Suyla yıkayın.
3. Gözlere temas etmesi durumunda derhal bol su ile yıkayın ve uzman bir
 doktora danışın.

Son Revizyon : 01/2010

GC Fuji VARNISH
AIZSARGLAKA

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai rekomendētās 
indikācijās.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
Lai pasargātu stikla jonomēru virsmu no ūdens un siekalu kontakta pirmās 
24 stundas pēc restaurācijas veikšanas.

KONTRINDIKĀCIJAS
Retos gadījumos produkts var izsaukt jutigumu. Ja ir novērota šāda reakcija 
pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie ārsta.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
a) Ievietot stikla jonomēra cementu saskaņā ar ražotāja lietošanas
 instrukciju.
b) Ar vates lodīti vai otiņu uzklāt GC Fuji VARNISH uz visām eksponētām
 stikla jonomēra virsmām un blakus virsmām.
c) Nožāvēt maigi nopūšot ar gaisa pistoli.
d) Vēl 2-3 minūtes saglabāt Izolāciju no mitruma. 
 Piezīme:
 GC Fuji VARNISH ir gaistošs. Pudeli pēc lietošanas nekavējoties
 aiztaisīt.

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt 4-25°C (39.2-77.0°F) temperatūrā. 
(Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma).

IEPAKOJUMS
10g (10.4mL) pudele

BRĪDINĀJUMS
1. GC Fuji VARNISH ir UZLIESMOJOŠS. Nelietot atklātas liesmas tuvumā
 un neuzglabāt tiešā saules staru tuvumā.
2. Kontakta gadījumā ar mutes dobuma audiem vai ādu nekavējoties
 noņemt ar spirtā samitrinātu švammīti vai vati. Noskalot ar ūdeni.
3. Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties noskalot ar ūdeni un vērsties
 pēc medicīniskas palīdzības. 

Pēdējo reizi pārskatīts : 01/2010

GC Fuji VARNISH
APSAUGINĖ DENGIAMOJI MEDŽIAGA

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas 
indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
Stiklo jonomerinių cementų paviršių apsaugai nuo vandens ir seilių 
užteršimo per pirmasias 24 valandas.

KONTRAINDIKACIJOS
Retais atvejais kai kuriems žmonėms šis produktas gali sukelti padidinto 
jautrumo reakcijas. Jei tokios reakcijos buvo pastebėtos, nutraukite produkto 
naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.

NAUDOJIMO BŪDAS
a) Vadovaudamiesi gamintojų instrukcijomis dėkite stiklo jonomerinio
 cemento.
b) Vatos gabalėliu ar teptuku užtepkite GC Fuji VARNISH ant pažeidžiamų
 cemento bei gretimų paviršių.
c) Švelniai džiovinkite orapūte.
d) 2-3 minutėms izoliuokite paviršius nuo drėgmės.
 Pastaba : 
 GC Fuji VARNISH yra lakus. Tuoj pat po naudojimo uždarykite buteliuką.

LAIKYMAS
Laikykite kambario (4-25°C)(39.2-77.0°F) temperatūroje.
(Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos).

PAKUOTĖ
10g (10.4ml) buteliukas

ATSARGIAI
1. GC Fuji VARNISH yra DEGUS. Venkite atviros ugnies šaltinių ir
 tiesioginių saulės spindulių. 
2. Jei šios medžiagos pateko ant odos ar kitų burnos ertmės audinių,
 nedelsiant pašalinkite  kempinėle ar vatos gabaliuku, sumirkytu
 alkoholyje. Plaukite vandeniu. 
3. Jei šios medžiagos pateko į akis, nedelsiant plaukite vandeniu ir
 kreipkitės į gydytoją.

patikslinta : 01/2010

KATTELAKK

Kasutamiseks vaid hambaravis soovituslikel näidustustel.

NÄIDUSTUSED
Klaasionomeertäidise katmiseks vee ja sülje eest kaitsva kihiga. Täidise 
pinnad tuleb katta lakiga 24 tundi pärast täidise paigaldamist.

VASTUNÄIDUSTUSED
Harvadel juhtudel võib toode põhjustada tundlikkust. Sellisel juhul koheselt 
katkestada toote kasutamine, vajadusel pöörduda arsti poole.

KASUTUSJUHEND
a) Paigalda klaasionomeertäidis vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
b) Kata kõik paljad klaasionomeertäidise pinnad GC Fuji VARNISH-ga
 kasutades selleks vatikuuli või pintslit. 
c) Kuivata õrnalt õhuga.
d) Kaitse niiskuse eest 2-3 minutit.
 Märkus:
 GC Fuji VARNISH on lenduv. Sulge pudel kohe pärast kasutamist.

SÄILITAMINE
Säilita temperatuuril 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Säilivusaeg: 3 aastat alates tootmisest)

PAKEND
Pudel 10g (10.4mL)

HOIATUS
1. GC Fuji VARNISH on on kergesti süttiv. Hoia eemal isesüttivatest ainetest
 ja otsese päikese valguse eest.
2. Kokkupuutel suu limaskesta või nahaga, eemlada materjal kohe käsna
 või alkoholis immutatud vatikuuliga. Loputa veega.
3. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja pöördu vajadusel arsti poole.

Viimati parandatud : 01/2010
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